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А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 


1. Селеновый выпрямитель ВУ-24/06 М предназначен- 
для питания постоянным (выпрямленным) током’ элек- 
-трических лабораторных приборов, реле постоянного тока, 
_а также для зарядки аккумуляторных батарей. 
2. Выпрямитель питается от сети переменного тока на- 
пряжением 110/127/220--10%/ вольт, частотой до (5 герц. 
3. Выпрямитель обеспечивает надежную работу при 
2 температуре окружающего воздуха от —50°С до +50°С и 
| ‚ относительной влажности воздуха до 959/0. | 
1 4. Выпрямленные напряжения при работе на омическую . 
| нагрузку при номинальном токе и номинальном подводи- 
мом напряжении приведены в таблице. 


Выпрямленные напряжения (8 ср.) на ступенях 
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5. Выпрямитель состоит из селенового выпрямительно- 
го столба «Д» и понижающего трансформатора «Тр»., 

6. Регулировка выпрямленного напряжения ` осущест- 
< вляется перестановкой перемычек на верхней панели е 
| тая еке و‎ р 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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Б. ИНСТРУКЦИЯ по ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ХРАНЕНИЮ 


\ 


. ٠. При получении выпрямителя его необходимо распа- 
ковать и просушить следующим образом: подключить. вы- 
М прямитель на номинальную омическую нагрузку на время 


3 


не менее 3-х часов или поставить для просушки в помеще- 

ние с температурой +85 —45°С. қ 
8. Сетевые провода подключайте к клеммам 0-110; 

0-127; 0-220 в зависимости от напряжения питающей сети. 


Нагрузку. ранят. к клеммам «+», «—» (см, прило- 


жение 1). 
9. Выпрямитель. выпускается с завода. установленным 


` для работы на максимальной (шестой)! ступени. При необхо- 
димости получения менышего выпрямленного напряжені я, 


переставьте перемычку на верхней панели ча SOOTBEICTB Ю- 
щую ступень (см. таблицу). | м 


‚10. При подключении. выпрямителя K сети ‘переменного 


тока сначала присоедините PARP WY И только” затем под- 
включите переменный ток. ` 

11. Включение переменного тока на зажимы. АИ 
ленного тока ведет к порче выпрямителя. ` 

12. Не С выпрямитель, током” больше” Homi- 
‚нального. Кеи 


18: Измерение выпрямленного тока и напряжений npo: 
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изводите приборами магнитоэлектрической системы. 


14. Выключая выпрямитель, сначала отключите пере- 


менный ток, затем отсоедините нагрузку. 


15. Не располагайте зыпрямитель вблизи устройств ото- 


пления, нагревательных приборов, в помешениях с темпера- 
турой воздуха свыше +50°С, в сырых помещениях, под A 
ствие солнечных лучей. 

16. Периодически продувайте выйрямитель для удале- 
ния пыли. 

. 17. Помещение, в котором хранится выпрямитель, дол- 
жно быть сухим, с температурой окружающего воздуха не 


ниже. --5°С и не выше 35°C и относительной, ‚влажностью. не 


более 0 
ATA При длительном хранении на складах один раз в ри 


| месяца производите профилактический ‚осмотр.и.с целью: 
просушки выпрямителя, включайте, ‚его на номинальную 


омическую нагрузку на 2—3 часа. 


19. При соблюдении правил. хранения и. эксплуатации . 


выпрямитель. может безотка зно работать! В течение несколь- 
ких лет. i жы 


Приложение 1. 
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Принципиальная электрическая схема 
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смотрению не принимаются. 


выпрямителя ееленового тина ВУ-2406М 


іле. $ 1 te وی‎ 3 2, ki 
3 1 ы a № 
“” > “+ 


=; приемки 


Выпрямитель соответствует техническим условиям, Га- 
рантиїный срок службы выпрямителя в условиях нормаль- 
ной эксплуатации — 10000 часов. Общий гарантийный срок, 
включая время его работы и хранения в соответствии Өре 


; бованиями ТУ, составляет 5 лет. 


Изтока ель Г. Йошкар-Ола, 424008, отдел арена 
обслуживания. | 


Претензии без предъявления настоящего паспорта к рас- 
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